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直角三角堰板

原下游涵管

探头支架

WL-1A探头�
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探头引线

新加渠道侧墙
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A-A视图�

探头支架固定锣栓
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井盖侧偏一些,以便于下井检查�

探头支架

WL-1A探头�

下井用扶梯

渠道侧墙

直角三角堰板

原渠底

B-B视图�

水流方向

欧意排口
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说明:�

1.直角三角堰板要嵌入渠道侧墙和渠底,不能从堰板侧边,下边漏水;&

2.探头支架安装要牢固;�

3.探头安装后,要垂直对向水面;

4.直角三角堰板和探头支架用玻璃钢预制,尺寸见另图.


