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为满足自游流条件，“下游水位”要低于“堰角”
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说明：

    使用三角堰测流量，是靠三角堰板将流经渠道内水的流量变成对应的液位高度；

再经测液位反算出流量。因此必须注意以下事项：

    1，三角堰口必须是准确直角；�

    2，水位-流量对应关系，与图中“p=250”,"渠宽=600"有关；

    3，测流量准确的条件，必须图中的“下游水位”低于三角堰的“堰角”；�

    4，三角堰和探头支架的加工，参见“WL-1A使用安装说明书”。

    5,图中尺寸单位mm。
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